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SOEL 

Met ket Ki;.pr.;:r&£.T. PK7&2S kumien atoriKS'en in or:t'vuCi.ger6 en ^ersterfcer-s op- 
g3epoor4 ti-^aritueei in coast inatie oset een service oscillator GK2882 

Q1I?883 c- 7K£8E:4=> Bovendisn aan glotaal de gevoeligheid en de versterking 
per trap v^cr'^cjTi en de A.V.C.- ea oscixlatorspaiaaing gecoatroleerd 

'•vorden, 

?EIKCI?E 

Het £ppars.» t c&feti..s.t uit sen tweexraps L.F.-versterkep, Eea ale detector 
gesckakelde tiodg 2A50 i& ia de meetkop (a&a net einde van het meetsnoer) 
aangebracktc Ean gemcduleerd H«F.~signaal woxdt eerst gedetecteerdf waa]>~ 
na het L»F*-sig^i%.6.1 versterkt v/ordt en met behulp van een electronen- 
Etraaiindic$;\(,r sea luidapreLer waargenoipen ksn worden* Allereerst 
■worden de teor.i.ir*ch& gegeveiis c-pgeEomdj -waBnia een gede tailleerde sohema- 
fcesisLrij vi.'rig vv> Igt t, 

07ZS.Z1CET m riGUBEK 

Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
Fig. 4 

5 

Fig. 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
Fig. 9 
Fig . 1 0 
Fig.1 1 
Fig.l£a 
Fig.tEb 
Fig* 13 

Fig. 15 

Fig. 16 
Fig. 17 

In Nadarfend pd^ruEU 



foilealg prlncipcEohena 

Friaoii'<=(s.'iChenia; me tea van os cilia ter spaaniag 
Frincipftsohamaj meten van A.V.C.sparming 
Pi'inciposohema} meten van L.F.-signaal 
PrinoipfeBCGerrjai meteii van H.F.-aignaal 
Principle ohema; aitgang 10.000 ohm 
Prinoipe&chema} uitgang 2,5 cjdni 
Princiipsachema; uitgang oacillograaf 
■ij'ccre'nai cLt van Let apparaat 
Ecvii;rjiii^a3::ii0iht (soncier kaet) 

Dn.&ferfi.e.nLioht (aonder kast) 

Etchter helft van de verswakker 
Lin.A.'e.r ht-lft van de versitakker 
Scha.^r.sl.’se.c.-jsnteri ecihalielaar SEl 
Soh&k«fl{5e^p.uenteu aohakelaa:; SE4 
Vc c. iz::.gs Zifc f c rmt cr 

Lui d,ip,«.!i:«rx.rans f orisatoj 
M i ' t j-j z 
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De maximaal toelaafbare spanning is 25^ V ■ + 100 
De ingauigacapaciteit is ca. 10 pF. 

Se ingangBweerstand op stand '^A*VtC*’* is ca* 12 Mohm^ indien op de ui't— 
gangaklemmen niets is aangesloten. 

De ingangaveerstand op etand is >* 1 Mohm* 

De ingaagsdemping op de standen "oec.” en Is ca. 0,2 Molm l)ij| 1,5 

1 £& 2 * 

IHGA3JGSVEazwAico:B 

De versiralElcar heeft 8 sianden, n.l« xl, x2, x5, xlO, x25i rlOO en 

rl50 en is voor E,P, spanning geijtt "bij 30^ modulatiediepte met 400 Ek 
modulatiefrequentie en voile uitalag van de indicator'buia. Voor L*F*— 
spanning ia de verzwakker geijkt voor ^00 E»; bij 170 en 1000 Es kan (ten 
opzichte van 40D He) de sfwijking ca» 20 ^ 'bedragen.* 

De nauwkeurigheid van de verzwakker is ca* 155^ bij 400 Ez» 

GEVOELIGEEID 

Bij een E.F.signaalj 30S£ gemoduleexd met 40O Ez, geeft de afstemlndica- 
tor voile uitalag tij ca, lOO mV} een halve uitslag hij ca* 50 mV en een 
vaarneembare uitslag bij ca* 15 i^V, 

Bij een L.F.-eignaal van 4OD Ea geeft de indicator een voile uitslag bi^J 
ca. 100 mV, een halve uitslag bij ca. 20 mV en een waarneembare uitslag 
bij 2 mV. 

Op stand '•osc." geeft de indicator voile uitslag bij een E,F*spanning van 
ca. 18 V 0,1 JJEe en sen waarneembare uitslag bij ca, 1 V* 

Op stand "A.V.C.” geeft de indicator voile uitslag bi^ een negatieve ge- 
li jkspantiing van ca, 18 V en een waarneembare uitslag bij ca* 1 V, 

UITQANG 

De uitgangsimpedantie met SK4 op stand "oso.gr®" bedraagt ca* 15*000 ohm* 

Het vermogen dat maximaal kan worden afgegeven, bedraagt 0,9 W bij 1000 

Hz bij 10?£ vervonaing* j 

L.F* KAEAETEEI5TLSK 

De L*P, karakteristiek van het apparaat is ten opsichte van 4OO Ez als 
volgt! \ 

Frequentie Vermogen 1 

I 

Bij 22O en 1200 Hzj output 80^ I 

Bij 130 en 2200 Ea} output >056 ! 

Bij 90 en 330° Ha; output 30^ 

VOEDIHG 

Eet apparaat kan aangesloten worden aan netten van 110 V} 125 V; 145 
200 V; 220 V er. 245 ^ 40-1 00 Ez* 

Eet uit het net opgenomsn vermogen bedraagt ca, 26 TJ (27,5 VA)* De pri— 
maire stroom bedraagt 135 >uAi bij 220 V* 

BESCHHIJVPrG 

Het apparaat bestaat uit de volgende delen: 
a. Twee-traps l.F.veratexker 
b* Meetkop met ingebouwde detector 
c * L * P , ve rzwakker 

d, H.P.verewakker 

e, Een electronenstrsalindioator en een uitschakelbare luidspreker. 

f, Eet voedingsgedeelte 
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behandeling van de verschiilends standea van de 
schakelaare SKI t/jn SK5 toegelicht, 

a. gSCILX>A.?CES?AMIEg 

De Bchalcelaar SIC* van de H,P.verzn.akker en de eshakelaar SK5 van de meat- 
»•« ^ "oscillatcx". De meten oscillatorepanning wordt 

■tasen Bu3;> de meetper en E-,4, de sardeohroef van de meetkop« 

puleerende geliJkEpann^xg wordt doci het- fili-ax ^/C2/C12 en £26/019 ont- 
van wisselspa.vnljLgscoffiponer.-i^- . De ac cntstan© gelS^ikspanaing wordt 
afgenomen van ce sp?rxin;:BaeIex HiB, R27 ©n re.iegd aaa het roosts van L 

uitslag van de indicatiebuis is een 
maat voox de ii.*/ •epannn.ng' tiisser. Eu3 sn B04.0 

< b. A.Y.e.-SPARlTIHg (fif„ 

De sc^elaars SKI en SK5 sTSsn nu in de stand "A.V.C." De te meten AoV.C 
spanning wordt weer aarigCEdctett san de klemmen Eu3 sn Bu4. Daar de A.VoC. 
spanning een plljkgerichte wiseelEpanning is, ie de diode Bl nn overbo- 
dig en wordt deae door de ecliakelaar SK5 udtg&schakeld. De rest van de 
scaakeling is geliTfc aan die onder ''a*' beacnieven* 

c. L.F.-SIGDAAL fflc. L) 

SKI in Uq van d© standen ”X1 " t/m SK2 en SK5 in de stand 

^£0 ia et&n^ ^^lui ispreker'’*, 

Het te meten L.P.Eignaai. dat t^aeen Bu3 en BnA wordt aangelegd, wordt 
eerst gefilterd doer Hl/C2 en daania via C4 e^genomen van een spannings- 

^*r.v&rswakker beetaat dese potentiometer- 
echakeli^ jj. at.ar-den «x2'' i/m ''xlpC" wordt parallel 

wesrstanden E? i/sf E3 ge&sbakeld. Doordat bifiedere 
® stand van d© eohaksiasar SKl een kleinere weeretand over E2 wordt 
S seschane±dy wordt d© spamiir:g over EI6 tij iedere stand kleiner. 

2- trap© L»P*vereteiker (bniRen B2 ®n B4), wordt het 
gnaal v^a ce »u:iaeprfckertranEf!jniia1 or T2 aan de luidsoreker LSI sn te- 
vens aaa het rooeter van de indicatiebuis B5 gevoerd. 

d* H.F.-SIGHAAL (fig, 

in an van de standea ''x1 « t/m ^‘xtSsO”. SK2 en SK5 in de stand 
oiSo in st&nd 

«« te >aeten wordt nu eerst dc,cr de diode Bl gedeteeteerd en 

wiBselspfi.nr:,ingB&on;ponenten ontdaan doer het filter S1/C2. 3>e schake- 
ng is verier gelljk aan die onder "c" beepreken, met uiteondering van 
he H.P*yeraw^er. Vocr Llelne ©ignaien tueeen Bu3 en Bu4 verloopt de de^ 
ec le oox Bl kwadratisch (enderst-e knik vsn de karakteristiek) , voor de 
grotere ai^l©n Ur.eair. Daaron: is er voor de kleine ingangasignalen (de 
an en x^* x/m '’x25*'^ een weeds verewsukker aanweEig, ter correctie van 

J>sse H.F^verewakker Qc-i^lielt G15 in eerie met SI3 resp. 

1 , S11 of Etc parallel aan C1t/E?t, ter verswakking van het eignnal op 

vfcrsterkerbuis Bd. In de et&nden «x25" t/m "x150" 

tiasfn III aan Ctt/E2t etaan, daar het signaal 

Tuasea Bu3 en Bu4 dsn oc- groot is, dat d© diode B1 In het rechte deel van 
de karakteiusti-io w-rkt. Daar de lui daprekerschakeieax SK3 nu in stand 

c.e Liiirvispreker LSt uitgeath&keld en vervangen door de weer^ 
“7* De irdioetiecuiE E5 is normaal &angeslcter.o 
ot slot Worden nog de vers oh 11 lets de uitgengen van de versterker behan- 

ud Xu* 

Met de schakel&ar 3K4 ig net moge 1 ,ik de versterker aan te paeaen voor 
versohiiiende c-uiruvindica-tcreno Ir atand is de electronanstraal- 



indicato; 



aangesJ 



'ton (fifT 



4 



In stand '*10.000 ohm" lean er een 



voltmeter cie ^uj^ser? de a^^.giuitkjemmen Eul en Bu2 wor 
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den aanges j. cxen t; GM 6004; GM 6005 s 7^35 6)o In stand "2 s 5 

ohai'* kan tussen BuS tvn 3u2 een voltmeter met Isge impedantie iirorden aan- 
gesloten, ta.r, OK 4^57 (f-£* 7)- 'a stand "osc.gx. "'^kan tussen Bui en 
Bu2 *?ien caci.llT^T’a-:’ i^'orden aangeslotens b*v. GM 3159 5*^55 

De potsnTiometier P.19 staat parallel aan de gloeistroonswikkeling S4 van 
Tl en dient cm r.^^1 'irrcraniveau zo gvmstig mogelijk in te sielien. Voor 
afregelln^ var* d^sr® pc-tentiioiBeter sie onder ket hoojfdEtuk ^ContrSle” 

B5M0MTAGS 

a. Uitkasten 

Braal de 6 &'.crT"' &an 4 zijden van ds kast ioeo v*#rvi jdei d© cilin~ 
derschjfoel' er" en kart-elmoer van de aardBwii.j'' 0 ®f aan de ackterisij™ 

de van de kasi » It ks,at kan nu van iiet apparaat vervl;;deid "worden* 



b. BemontBfif de meet.kop 

Vervrtider de 2 &:cc.’'r'even aan het elnde van &e CE&s'Ekcp '(."fcij r.et aanslvd*' 
snoer). VerPl^d.tr d=- k 5 .rtelmoer en de aB.rdEc>hr:>ef » Pe bus kan nu x'un de 
meetkop ver^-’i^ldei i v*:j,rdea en alle onderdelec ii: as n^etkcp nu "be- 

reikbasro 



. r. d® sokskelaarsegmenten 
Indien een vax, de scr ajt^ele&gmenten van de a shake Isas B'KI rernieuwd meet 
wordeny ffeax nen sis volgt te wsrk* 

Indisn cr e*r. tii oe montageplaat 2 it ter bet^n’s van dr; acnakeraaras 

soldeert mcr< vcrei "e: rerblndingen los van bet y© verwieae'i(?n sshakel- 
sfegKients schroefT iie beide schroeven "A" ice (frg* 11/ en verwr^dert d© 
strip* Vpt’i’C-: gerr “rekt men de platte ae door bsi, §s"w in as mortageplaat 
uit de ssLal'c- j £egTvsr,.”fn sn verwijdert het 116 X 1 ef fends schakel segment. 
Indien er gat in de montage plaat zit-s soldeert men de v&rbindingen 

aan alls aanakf fse gm-nren los, ver^i^dert de knepren en de tekstplaat en 
draait de ceves;t ifi^lngsschroeven van de sohakelaar los. De complete scha- 
kelaar kan na v'^rrir- :■ d‘-jd worden. 



VEEmKXER 

Cm de neuwkcnrlgb.e' 6 ‘‘an de verzwakker nlep te sshadeiis ;s het noodsake-- 
litk, bij ri 3 par&.xi‘=' as weerstanden te vervangen door veers tsr. den met de- 
zelfds fcoisran^^e sis asngegeven is in de liget x'sn electrlecne onderde- 
ien. 

mSTELLEliF VAK J>Ei.lL7C.11ESiriOMETEa El 9 

Ha uitwiE^eeieri -‘en le brompotentiometer E19* regclt men dese als volgt 
sSs 

Verzwakker SKI rp stand "xl" 

g shake la&r SKd cp stand ’’Indc" 

Sohakelaai op stand \ 

Msstkop kctTslVsit.en (Bu3 en Bu4 ®et elka&r ■veriiinden;. 

Met R19 de e cb .3 d'.r?"'’’] sk van de EK4 tuo nauwke'si.rag raogeaijk op maxammn 
breedte ansts i i 

Hierna met c-oTglak ''srzagelen. 



STEOIiIEK SPAKHIKGEl* 

De sv^omsn en tpaitr.inven zijivj voor zover nlet ar.ders venue- d« gemeten. 
met het univs-s-e. mootapparaat CM 4257^ Be waarden tussen haakjea gaven 
het bererk '-■an r^eetapparaat aany waaxbij de betreffende etroom of 
spanning gemetsr ft. 



Tctale x 33 niA ( 50 ) 

Spanning asr C7? i V (5'^C) 

Spenntng aar 7 i t ^ eeiste condensator 250 ^ (50^')r 



T.WS t de oondensatcr 

;Sg V (500). 



c 



a 
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Val 


Va 2 


Va 


1 

Ve2 


Vgi 


Vf 


la 


Ig2 


B 2 


SF 40 






44 < 200 ) 


74 ( 200 ) 


- 2 ( 31 )^ 


6,3(20) 


0,45(2) 


0,1(2) 


B 3 


AZ 41 






2x225(500) 






4(20) 






B 4 


£141 






165(500) 


170(500) 


-4,2(iof 


6,3(20) 


25(50) 


3 ,$( 5 ) 


B 5 




i 4 ( 50 ) 


25(50) 






-0,9(3)^ 


6,3(20) 










Volt 


Volt 


Volt 


Volt 


Volt 


Volt 


wA 

— 1 





z) Gemetea met GM 6OO4 



Spanaingea aan de voedingetransformatort gemeten ia belaate toeetaad. 



su 


StB 


SIC 


SID 


SIS 


SIP 


S 2 


S2* 


S 3 


S4 


*4 

0 

0 

0 


15(20) 


20(50) 


55(200} 


20(50) 


24(50) 


225 ( 500 ) 


225 ( 500 ) 


4(20) 


6 , 3 ( 20 ) 



IPjCHAyiSOHE QMDT5HPEI/KS 



Pos. 


Pig* 


Omaohri jving 


Codenummer 


1 


9 


Eaudgreep 


i£7 076 00.0 


2 


9 


Teketplaat 


M 7 161 50.4 


3 


9 


Aans luitklem 


08 925 34.0 


4 


9 


Schakelaar SK 3 


E 2 585 72.0 


5 


9 


Knopi compleet 


£2 440 74.0 


6 


9 


Dekaelt^e v» knop 


23 653 38,0 


7 


9 


Schakelasr SK 2 


E 2 585 72.0 


§ 


10 


Hoge kartelschroef 


07 741 03.0 


9 


10 


Hoge karteltnoer 


07 602 11,0 


10 


11 


Schakelsegment III; SE 1 


E2 650 73.1 


11 


11 


ScLakelsegment 11 $ S £1 


B2 650 72.1 


12 


11 


Scliakelsegiaeiit 1 $ SKI 


E2 650 71.2 


13 


11 


Sohakelsegmeat 5 K 4 


£2 650 70.1 


14 


17 


Schijf 


23 686 97.2 


15 


17 


Soh.i jf 


£3 928 96.0 


16 


17 


Schroef 


£2 466 54.0 


17 


17 


' Hoge kartelmoer 


07 601 90.0 


16 


17 


P.A* snoer 3 -^ 4 erig 


34 012 21/2 


19 


17 


Bus 


E2 112 08.3 


20 


17 


Schijf 


23 686 85.1 


21 


17 


Tekstplaat je 


£3 053 45.0 


22 


17 


Kliakaagel 1 ,7 x 4 w 


07 136 01.0 


23 


17 


Meetpen 


£2 265 90.0 


24 




Coritaotveer van pos* 14 


m 213 79.0 


25 




Conus 'f spoel van luidspreker LS 1 


49 981 13.0 


26 




Lixmen afdekschijfje van. sontis 


49 976 04.0 


27 




Papieren ring van luidspreker LSI 


28 451 26.1 


28 




Pels rand van luidspreker LSI O 

i 


25 871 80.0 
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:x 



Hr 


Wsa rd e- V& 1 ue ^ Va 1 e ur ■ 


T1 

T2 

C1 


150 


pp 


C2 


150 


pp 


C4 


680 






0,1 


/iF 


06 


32 


'AiP; 25 (T 


/pp 


C7 


0,47 


CriO 


47000 


G11 


2 S 000 


pP 


Q'Z 


10000 


pp 


\ ou 


220 


p? 


! 014 , 


680 


pF 


1 215 


0,1 


AlP 

•4uP,j 25 V 
/uFi 355 V 




32 - 


■ 71 3 


12 , 5 + 12,5 


i 019 


2200 


1 -H -’1 
^ 


1 0000 ^ 
0,56 




??. 


2,7 


Mohia 


P8 


3300 


ohm 


E4 


5100 


ohm 


R5 


10000 


ohm 


R5 


200c 0 


ohm 


R7 


51000 


obm 


1 tid 


0,1 


Mohm 


1 E9 


0,43 


Mohm 


1 E10 


0,11 


Mohm 


! IM1 


0,15 


Mohm 


1 El 2 


0,16 


Mohm 


1 HI 3 


0,22 


Mohm 


HI 4 


0,56 


Mohm 


HI 6 


1 


Mohm 


, ?.17 


3900 


ohm 


1 HI 3 


0,82 


Mohm 


1 H19 


50 


ohm 


R20 


39000 


ohm 


R21 


1,5 


Mohm 


R22 


22000 


ohm 


' H23 


150 


ohm 


R 24 


2240 


ohm 


R25 


1 


Mohm 


E25 


1,8 


Mohm 


R 27 


10 


Mohm 


E29 


3,5 


ohm 


R31 


1 


Mohm 


H 32 


15000 


ohm 


E 33 


1 


Mohm 


1 E 34 


1 


Mohm 


1 P35 


1200 


ohm 


P36 


0,22 


Mohm 


! P 37 


1000 


ohm 


i_K.a 


1 


Mohm 



codcnr. - Ho, de 
code - Kodenummer 

E3 211 28.0 
M7 627 02.0 

48 601 10/15OB 

iS 60'i :0/'i?0E 

4 5 r, 0 'i ■lO/o&CE 

48 770 1G/S100E 

A9 020 ,1,0 •- 

i -3 J 71 i 7 ;'E 47 -OE 

46 791 10/r.?E- 

48 770 10/H22R 

43 769 {O/f iOir 

48 601 10/22OE- 

48 601 10 / 59 CS 
43 770 ^oV'EioOK 

49 020 41-0 

43 717 09/12.5+12, 
4.3 721 10/2112 
43 769 10/V+OE 

46 5a6 02/560E 

aS ^46 ■ 05.'2M7 
43 546 02/3E3 

46 546 02/51:1 
43 546 02/1OK 
48 546 C2/2GK 
. 43 ‘•■46 C0/5IK 
46 546 02/1 OOK 
43 30t 1-'/4iOK 
/.b ":ir; :cK 

45 54 ' '■ , 
a 3 546 oi'/'icoic 

4 5 546 02 / 22 CH 
48 5a£ C-/ 560E 
43 546 C2/+K 
43 425 1C/3K9 

46 ^ 1 0 ?0K 

E3 133 26 

48 426 10^391: 

48 546 02/1 K5 
43 546 02/22K 
43 426 IC/15CE 
46 495 "'^/ 2 X 2 A 
43 426 O5/IM 
43 427 05/1 E'3 
48 427 ic/icii 

43 437 C'2/3i:5 
43 426 10/111 
43 425 IC/15E 
48 426 1C/''K 
48 426 lO/lliS 
43 466 ■'O/IK2 

48 54b 02 / 220 A 

I 46 V25 H 'IK 

i 4 ; 626 ■ '‘H 



I 



I 



; 

{ 



i 
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Kr 


Waarde- 


' Va lue- Va letov-Va 1 0 i^We r t 


codanr* - Ho* da 
coda - Kodenummer 


B1 


SI 50 


x) 




B2 


SF 40 






B 3 


AZ 41 


x) 




B 4 


SL 41 


X J 




B 5 


SU 4 


x) 




LSI 


9730 X 


x) 





x) Wordt geleverd door de CommarclSl« Afdaling 
Livrfi par le Depart aiQent Ccnnieroial 
Supplied by tba Commercial Departmoot 
Se a'uiiLlniatran por el X^partamentc Servlelo 
Liaferung durch die lommerzlelle Abteilung 



/ ‘9/y 
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N.V. PHILIPS’ 
GLOEILAMPENFABRIEKEN 
EINDHOVEN 



GM7628 



H139 



SE RV! C 



E 



9-10-52 



BROMSTORIUG 

Eet is getleten dat bij de signaltracer GM 7628 in soimnige gevallen 
na enige tijd een hromstoring op.treedt, welke met de potentiometer BI 9 
niet permanent lean worden verholpen. 

Pit verschijnsel lean worden opgeheven door verlaging van de gloed- 
spanning van de diode: B1 (EA 5 O). Daarto© worden 2 weerstanden 1 Watt— I 5 C 
parallel geschakeld opgenomen in een der gloeistroomleidingen van RI 9 
naax B1 . Een stuk 1 solatiebuis diant om de weerstanden te worden gescEo- 
ven om kane op kortsluiting te voorkomen. Vervolgens worfi.t de lirompoten- 
tiometer R19 opnieuw ingesteld ( zie Service documentatie CM 7628 ). 

Eet verdient aanbeveling om daze T^djaiging, welke 00k in de fabri- 
cage is ingevoerd> aan te brengen in alle apparaten GB17626j die ter re- 
paratis worden ontvangen* 

HUM IRTERFEgSKCS 

It may happen that eventually hum appears in the output of the sig- 
nal tracer Cai7628j which can not be permanently eliminated with the po- 
tentiometer R19- 

This fault can be cured by decreasing the heater voltage of diode 
B1 (BA50)- In order to affect this two 1 Watt resistors 15 ohms in pa- 
rallel are placed in one of the f ilamentleads from R19 to B1 . 

These resistors should be isolated with a length of isolation slee- 
ving in order to a\xid shortcircuits. Finally the hum-potentiometer El 9 
is reset (vide Service Botes C3£7^28) . 

It is recommended to apply this modification, which has a,lso been 
introduced in productionf tto all signaltracers GM 7628 , which are brought 
in for repair, 

BHDMMSTOEEUBG 

Es hat sich herausgeetellt daes bei dem Signalpriifgerat G.M .7628 
bisweilen nach einiger Zeit eine BrummstSrung auftritt, die mit dem 
Potentiometer R 19 nicht dauernd beseitigt werden kann, 

Diese Erscheinung kann aufgehoben werden indem man die Heizspannung' 
der Diode (EA50)herabsetzt. Dazu werden 2 parallel geschalteten Wider- 
stande 1 W 15 C in einer der ELeizfadenleitungen von El 9 nach B aufge- 
nonunen, 

Ein Stilck Isolierschlauoh soil um die WiderStande herumgeschoben 
zu werden, um die Moglichkeit von Eurzschlusz zu vermelden. Dann wird 
das Brummpotentiometer El 9 aufs fieue aingestellt (siehe Kiindendienst— 
anleitung CM 7628 ), 

Es empfiehlt sich diese Abandeiung, welche auch bei der Produk- 
tion eingefCihrt worden ist, in alien Apparaten GM 7628 die zur Reparatur 
zuruckkommen, anzubr ingen. 
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CENTRALE 

SERVICE 

AFDELING 


GROEP: P.I.T. - E.M.A. 

ARTIKEL: Signal tracer. 

TYPE: GM 7628 


GD/EdJ 



BETREFT : Afle'verirtgscontToJe, 



A) lUECHAmiSCH . 

Control eer het apparast f'p de voJgende punten: 



1t Beschadiglngerit 

?, Goed sluiten van de kast, 

> Aansluitan van frontplaat tegeti de k&sl. 

f Bevestiging van de knoppeno 

3' Arretering van de hetPuGinschake I r d(' t [i eiende snhakelsarft en da 
schflkela«'3r in de meetkop, 

6c Aanwe?dghe;d va.i gt-lji u j kcsa .r i"i ^ i, i ng.> 



e) EL ^SCTRISCB . 

I c, Prlmalre strocro .. 

Zet de spanning sesron see] op 2?0 V en E^luit jiet ppparaai san op de- 
sell de spanning.. 

Be prltfisi rp simorr n '■>et oa M'"-- n'A bediagen 

BrotuLpenn i ng . 

SK1 in stand XI. 

3K? in stand L,Fc 
3K3 in stand B. 

SK4 in stand ?,fi Be 
SK5 in stand L»P /k.M.C 

Meet met een L.F mj 1 livoltmete'^ (hi.,TuooiEeeld GM 6i ^ ‘ , GK 6017), de 
Brom spanning op Bvil-BuC. Dese mag maMmael J^i mV zajn. 

3, L.Ft gevoellgBei d 

SKI in stand X1 . 

3K2 in stand L.F» 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand Ind. 

SK5 In stand L.Fc/A.VciC. 

j Be aan de meetkop vereiste Fpanrjrg (4G0 E:?}, om'de elecironenBii atvl 

J ino ioator geheel H ; oht te starep. !i).5.g '^iet /jj.lri d firi ciV. 

^ 4-> L.Fe var avrakker . 

SE2 in stand L»F„ 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand 10^000 
3K5 in stand L.F./A.V. C» 

Zet SKI in stand X] en verBind Ba1"Bu? met een Buis- vol tiae ter (GM 6OG4 
GM 6008 - GM 60 1 3 - GM 6017). Voex een signaal van 400 Ha toe aan de 
meetkop net aodanige amplitude, det de Bui s-voltmeter 10 V aanwi.ist, 
(GM 2307 - GM 2308 - GM 2317)= Schakel nu SKI in stand X?» Be Buis- 
voltmeter tnoet nu 5 V aangeven. 
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Terhoog vervolgens de uitgangsspanning tot dat de neter wear op 
10 1 staat en schakel SKI in stand X5. Pe nietar moat nu 4 7 aan- 
geven, ena. 



Ue tolerantie van de verawakkar bedraagt oa. 15 indien "bil 
^00 Ha wordt geraeten, 



5. H.F. gevoellgheid . 

SKI in stand XI . 

SK 2 in stand H.F. 

SK3 in stand R. 

SK 4 in stand Ind. 

SK 5 in stand H.F,/ 0 sc. 



Joer een signaal van 0,1 MHa, 30 gemoduleerd met 400 Ha, toe san 
de meetkop. Control ©er dat niet tueer dan 120 mV nodig is, cm i© 
electronenstraalindicator geheel dioht te stnren. 

6. Frequent iekarakteri 3 tiek . 



SKI in stand XI. 

SK2 in stand L.F, 

SK3 in stand R. 

SK 4 in stand 10,000 2 , 



7 _. 



Voer een si^aal van 4 OO Hz aan de meetkop en regel de uitKansrs- 
spanning op Bu1-Bu2 af op 10 V. S g 

Maak, bij gelijke ingangsspannlng, de frequentie van bet tosKs- 
voerde sipaal gelijk asn 100 Hz, resp. 4 OOO Ha. Op deae punten 
moet de uitgange spanning meer dan 1,5 V bedragen. 

Pistorsie, 



SKI in stand XI , 

SK 2 in stand L.F. 

SK3 in stand R. 

SK 4 in stand 10.000 2. 
SK5 in stand L.F. 



Yoer een signaal van 4 OO Ha toe aan de meetkop met aodanige 
dat de spanning op Bu1-Bu2 55 7 bedraagt. 

Meet so mogelijk de dlstorsie van deae spanning, (dmax * 10 
l^evenverscbi.lnselen. 



grootte, 






SKI in stand XI. 

SK 2 in stand H.F, 

SK3 in stand luidspreker. 
SK 4 in stand 10.000 2 . 



7 oer bet signaal van een toongenerator toe a«a de meetkop en regel 
de uitgangsspanning op Bu1-Bu2 af op 60 V bij 1000 Ez, 

IpiSer nu de frequent: e van de toongsrierator van 0 - Hz, 

HiexbiJ mogen geen binder] ijke riljgeluiden hor..rbaar worderi/ 



K 
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Contr&Ie SK4 * 

3K1 in stand XI . 

SK2 in stand L.P. 

SK3 in stand R. 

SE4 in stand 10.000 i2* 

SK5 in stand L.P./A.V.C. 

Voer aan de nieetkop een signaal toe van 4 OO Ez. Indian de uit- 
gangsspanning (Bui— Bu2J is ingeateld on 10 Yf wordt daze 
spanning in stand 2,5 285 tnV {+ 20 ‘f) en in stand oseillograaf 

1 48 mV (+ 20 . 

10. ContrSle “oscillator” . 

5K1 in stand obo. 

SK2 in stand E.F, 

SK3 in stand R. 

SK4 in stand Ind. 

3K5 in stand osc. 

De eleotronenstraalinilcator 3iost disht aijn, "bij een E.P. 
signaal van I8 V Bij 0,1 MHz. 

11 5 ContrSle A.y.C. 

SKI in stand A.V.C. 

3K2 in stand H.F* 

3K3 in stand R. 

SK4 in stand Ini . 

SK5 stand A.F.O. 

Een negatieve geli jkspanning van I8 IT soet voldoende zi^n, oiD 
de electronenatraal indicator geheel iicht te sturen. 
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Het acliakelgedeelte van "bovengenoamde meetkoppen is tijdens de product ie 
snigBzins gewijzigd. In fig. 1 ia de oude, in fig, 2 de nieuw© construe- 
tie weergegeven* 

De verende contacien Tan de schijf (poa* 1 ) sijn vervangen door vaste 
contaetpennen terwijl Let oontaotplaat je in da scLijf (pos. 2 ) is nerval* 
len^ In plaats van dit contactplaatje is sen oontactveer (pos* 3 ) aange- 
Lracht . 

Door de nieuwe constructie is een beter contact irerzekerd^ 

De oude schijven worden niet meer geleverd. Indien aen van dese onder- 
delen defect is dient de ander© eveneens vervangen. te worden^ terwijl 
tevens de ’bovengenoemd© contactveer meet worden toegevoegd. 



Pos 


Omschrijving 


Codenumuier 


Oud 




1 


Schijf 


S 3 928 96.0 


S 3 928 96. 1 


2 


Schijf 


23 686 97.0 


23 666 97.2 


3 


Contactveer 


- 


H7 213 79.0 



Ra/Hi 
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Bromstoring 

Eet is gsBleken dat de in ms de deling 39 ge^'evsn rsmedie tsgen brom- 

storing niet steeds afdoende is. 

Daarom is de volgende vvijisiging ingevoerd; 

Voor de meetkop wordt een 3 aderige af schermkabel toegepast, waarvan 
sen ader Is afgescherad, Dez© afgescheroide ader wordt gebruikt voor de 
verbinding tussen E1 en C4. Be af scheriDinantel wordt met Bu4 en het chassis 
varbonden. 

Be tv/ee v/eerstanaen van in e'en der gloeistroomleidingsn van B1 , 
soala aangsgeven in mededeling ii 139 , kutiner. dan vervallen. 

TCabcl, 3 ederig met 1 af gescbermde a der - oodenum,'jcr O'i 

(1,75 P-i" apjjaraet). 



Hum interfaronce 

It has been found that the remedy againsi; hum Interference as given _n 
sheet I«I139) be insufficient. For this reason the following modification 
has been applied; 

A 3 core cable with one screened core is used for the probe, the screened 
core serving for the connection between El and 04* 

The screening is connected with Bu4 and the chassis. Tbs two 15ii “resis- 
tors in the heater connections of B1 , as mentioned in sheet ii139, are conse- 
quently no longer required 3 core oalile , with 1 screened core - cede number 
H305W01 (1 .75 ™ apparatus). 



Brumms t o rung 

Fs hat sicb herausgsstellt, dass das in iiitteilung JSii 139 angegstoene 
^ liittal Eur Verhinderung der Eruinitstdrung nlcht immer gendgt. 

I Bemzufolge ist die folgsnde Aender'ung eingefiihrt worden: 

Pur den liesakopf wird ein dreiadriges Absohirmkabel angevirandt, -worin 
line Aden r.bgeschirmt ist. Die so abgeschirmte Ader wird fiir die Verb indung 
zwischen El und C 4 bsnutzt. Der Absohirmmantel wird mit Bu4 und dem Chassis 
verbunden. 

Bie s'rei V/iderstSnde von I 5 S in elner Jar Heizatrcmlsitungen von B1 , 
wie in Iiitteilung 11139 engegeben, kdnnon dann v/egfallt-n, iraosl, dreiadrig, 
mit 1 abgesshirmten Ader - Codertummtr E 3 O 5 KZ/OI ( 1 , 75 m pro GerSt). 



C 



Ra/rV 
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